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Zabrze, dnia 23.05.2019 .
AO8 U P19

Uczestnicy postepowania

Dot.: postepowania na ,Dostawe stanowiska do znieczulen” (31/Z/19) w ramach
Konkursu pn. ,Ksztatcenie podyplomowe lekarzy — rozwoj ksztatcenia praktycznego
z wykorzystaniem technik symulacji medycznej nr POWER.05.04.00-1P.05-00-006/18
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwdj w ramach V Osi priorytetowej Wsparcie
dla obszaru zdrowia, Dziatania 5.4 Kompetencje zawodowe i kwalifikacje kadr medycznych

Projekt pt.: ,Kursy umiejetnosci dla lekarzy i lekarzy rezydentéw oparte
o Evidence Based Medicine” jest dofinasowany ze $rodkéw Europejskiego Funduszu
Spotecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwdj Dziatania 5.4
Kompetencje zawodowe i kwalifikacyjne kadr medycznych

Zgodnie z trecig rozdziatu X pkt. 2 siwz w zwigzku ze zgtoszonymi przez Wykonawcow
pytaniami do SIWZ dotyczacymi ww. postepowania:

Pytanie 1 Ad. pkt 22.
Czy doszto do omyiki pisarskiej i Zamawiajgcy zrezygnuje z zapisu: Dwa kable EKG 12-

odprowadzeniowe na zestaw IZP.

Zamawiajgcy odpowiada: Zamawiajgcy rezygnuje z zapiséw IX.22 oraz 1X.23.

Dotyczy SIWZ pkt VIl TERMIN REALIZACJI ZAMOWIENIA Zadanie nr 1.

Pytanie
Czy zamawiajacy wyrazi zgode na wydiuzenie terminu realizacji Zadania nr 1, do 6 tygodni od

Zawarcia umowy?

Zamawiajgcy odpowiada: Zamawiajgcy wyraza zgode. Termin realizacji zostaje wydtuzony
do 6 tygodni.

Jednoczesénie z tre$cig Rozdziatu X pkt 3 siwz Zamawiajgcy informuje, ze przedtuza termin
skfadania ofert.

Nowy termin skladania ofert:
31.05.2019 r. godz. 13.00
Nowy termin otwarcia ofert:
31.05.2019 r. godz. 14.00 o

Z powazaniem

J

DYREKT
W zatgczeniu: 3 ] Barba ziorz
Zmodyfikowany Zatacznik nr 5 do siwz f

Slaski Park Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia Sp. z 0. o.

ul. M. C. Sklodowskiej 10¢ 41-800 Zabrze

Projelt pt.: ,, Kursy umiejetnosci dla lekarzy i lekarzy rezydentéw oparte
o Evidence Based Medicine” jest dofinasowany ze Srodkow Europejskiego Funduszu Spolecznego w ramach
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwdj Dzialania 5.4 Kompetencje zawodowe i kwalifikacyjne kadr
medycznych
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9. Parownik Isofluranu Tak Parownik kompatybilny z posiadanym przez
Zamawiajgcego aparatem do znieczulen
Maquet Flow-i C20 oraz parownikami— 20
pkt.
Pozostate — 0 pkt.
10. |Wspdtpracujace z aparatem parowniki/kasety/moduty Tak/Nie Tak — 10 pkt.
elektronicznie sterowane z poziomu ekranu z zabezpieczeniem
przed przelaniem, z pods$wietleniem poziomu $rodka wziewnego z Nie — 0 pkt.
mozliwoscig napetnienia podczas znieczulania bez potrzeby
dekompresji parownika/kasety/modutu
11. |Aparat do wszystkich grup wiekowych w tym noworodkéw Tak Bez oceny
umozliwiajgcy prowadzenie znieczulenia z niskimi i minimalnymi
przeptywami
Il |System dystrybucji gazéw
1. |Precyzyjne elektroniczne przeptywomierze dla 02, N20 i powietrza | Tak Bez oceny
dostosowane do znieczulenia z niskimi i minimalnymi przeptywami
gazow (< 500 ml/min.)
2. |Elektroniczny mieszalnik $wiezych gazéw zapewniajacy state Tak Bez oceny
stezenie tlenu przy zmianie wielkosci przeptywu swiezych gazéw i
zmianie pomiedzy N20 a powietrzem
3. |System automatycznego utrzymywania stezenia O2 (minimum Tak Bez oceny
25%) w mieszaninie oddechowejz N20
IV  |Uktad oddechowy
1. |Kompaktowy uktad oddechowy okrezny o niskiej podatnosci do Tak Bez oceny

wentylacji dorostych i dzieci

$laski Park Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia Sp. zo. 0.

ul. M. C. Sklodowskiej 10c 41-800 Zabrze

Projekt pt.. , Kursy umiejetnosci dla lekarzy i lekarzy rezydentéw oparte

0 Evidence Based Medicine” jest dofinasowany ze srodkéw Europejskiego Funduszu Spolecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwdj Dzialania 5.4 “

Kompetencje zawodowe i kwalifikacyjne kadr medycznych
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8. Nastawy cisnienia PEEP w zakresie minimalnym od 4 do 20 cmH20 |Tak Wartos¢ wymagana (gérna) — 0 pkt.
Wartos$é najwieksza — 10 pkt.
Pozostate proporcjonalnie
9. Kompensacja podatnosci i nieszczelnosci uktadu pacjenta Tak Bez oceny
10. |Zastawka nadci$nieniowa Tak Bez oceny
11. |Stezenie 02 21 -100% przy pracy O2/powietrze oraz Bez oceny
min 25% przy pracy 02/N20
12. |Przeptukiwanie 02 Minimum 20 I//min Wartos¢ wymagana — 0 pkt.
Wartos¢ najwieksza — 10 pkt.
Pozostate proporcjonalnie
VI |Ustawienia parametréow
1. Nastawy stosunku wdechu do wydechu I:E lub czasu wdechu Ti I:E minimum 2:1 - 1:4 lub Ti minimum 0,5 Bez oceny
do 5 sekund, poda¢
2. |Nastawy czestosci oddechu Minimum 5—80 1/min Bez oceny
3. Nastawy objetosci oddechowej Minimum 20 — 1200 ml Bez oceny
4. |Regulacja ci$nienia wdechu przy PCV Minimum 10— 60 cmH20 Bez oceny
5. |Regulacja czutodci wyzwalacza przeptywowego przy SIMV Tak Bez oceny
6. | Regulacja czutosdci wyzwalacza ciSnieniowego przy SIMV Tak/Nie Tak — 10 pkt.
Nie — 0 pkt.

Slaski Park Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia Sp. z o. o.

ul. M. C. Sklodowskiej 10c 41-800 Zabrze

Projekt pt.. ,, Kursy umiejetnosci dla lekarzy i lekarzy rezydentéw oparte

o Evidence Based Medicine” jest dofinasowany ze Srodkéw Europejskiego Funduszu Spolecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwdj Dzialania 5.4
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Wiedza Edukacja Rozwdj
9. |Pomiar zawartosci dwutlenku wegla w strumieniu wdechowym i [Tak Bez oceny
wydechowym. Komplet jednorazowych linii pomiarowych
10. |Kapnografia i kapnometria w aparacie Tak Bez oceny
11. [Pomiar stezenia srodkéw anestetycznych w mieszaninie Tak Bez oceny
wdechowej i wydechowej z automatyczng detekcja
zastosowanego anestetyku w aparacie. Obrazowanie krzywej
stezenia anestetyku wziewnego i wartosci cyfrowe;j.
Oprogramowanie zawierajgce kalkulator parametréw MAC
z uwzglednieniem wieku pacjenta. Prezentacja wybranych petli
spirometrycznych
12. [Pomiar stezenia N20 Tak Bez oceny
13. |Prezentacja parametréw znieczulenia na kolorowym ekranie o Tak, podac wielkos¢ przekatnej Wartos¢ wymagana — 0 pkt.
przekatnej minimum 12”
Wartos¢ najwieksza — 10 pkt.
Pozostate proporcjonalnie
14. |Obrazowanie na ekranie krzywej cisnienia w drogach Tak Bez oceny
oddechowych
15. |Trendy MAC oraz stezenia stosowanych anestetykdw wziewnych i | Tak Bez oceny
N20
16. |Wykrywanie automatyczne mieszaniny co najmniej dwéch Tak Bez oceny
anestetykéw wziewnych
17. |Nieszczelnosé, caty system (automatyczny test) < 150 ml w 50 lub 30 hPa (cmH20) Bez oceny
18. |Aparat wyposazony w niezuzywalny czujnik do pomiaru tlenu (nie |Tak Bez oceny
dopuszcza sie ogniw galwanicznych)
19. |Jeden kompletny uktad pacjenta dorostego Tak Bez oceny

Slaski Park Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia Sp.zo.o.
ul. M. C. Sklodowskiej 10c 41-800 Zabrze
Projekt pt.. ,, Kursy umiejetnosci dla lekarzy i lekarzy rezydentéw oparte

0 Evidence Based Medicine” jest dofinasowany ze Srodkow Europejskiego Funduszu Spolecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwdj Dzialania 5.4

Kompetencje zawodowe i kwalifikacyjne kadr medycznych
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6. |Modut transportowy kompatybilny z kardiomonitorami IntelliVue |Tak/Nie Tak — 20 pkt.

MP30 bedacymi na wyposazeniu Zamawiajacego
Nie — 0 pkt.

7. Element transportowy wyposazony we wiasny kolorowy ekran o |Tak Bez oceny
przekgtnej przynajmniej 3,5”

8. |Oprogramowanie i pomiary kardiomonitora dostosowane do Tak Bez oceny
wszystkich kategorii wiekowych pacjentow
(noworodek/dziecko/dorosty)

9. |llosé wyswietlonych jednoczesnie na ekranie krzywych Tak Bez oceny
dynamicznych parametréw — minimum 6, w przypadku 12-tu
odprowadzen EKG

10. |llos¢ wyswietlanych jednoczesnie na ekranie danych Wszystkie monitorowane parametry Bez oceny
numerycznych

11. |Co najmniej 10 niezaleznych konfiguracji ekranu danych Tak Bez oceny
numerycznych

12, |Oprogramowanie i dokumentacja w jezyku polskim Tak Bez oceny

13. |Alarmy 3-stopniowe (wizualne i akustyczne) Alarmy o roznych Tak Bez oceny
poziomach waznosci, min. 3 kategorie min. 3 kategorie alarmdéw
rozréznialnych za pomoca sygnatow dzwiekowych i $wietinych
wszystkich parametréw z podaniem przyczyny alarmu

14. |Alarmy techniczne z podaniem przyczyny i rejestracjq zdarzed dla | Tak Bez oceny
potrzeb serwisu

15. |Kable, czujniki, akcesoria i moduty pomiarowe potrzebne do Tak Bez oceny
monitorowania dla dorostych

16. |Zasilanie sieciowe 230V/50 Hz Tak Bez oceny

Slaski Park Technologii Medycznych Kardio

ul. M. C. Skiodowskiej 10c 41-800 Zabrze
Projekt pt.: ,, Kursy umiejetnosci dla lekarzy i lekarzy rezydentdw oparte

0 Evidence Based Medicine” jest dofinasowany ze srodkéw Europejskiego Funduszu Spotecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwdj Dziatania 5.4

-Med Silesia Sp. z 0. o.

Kompetencje zawodowe i kwalifikacyjne kadr medycznych
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Fundusze

Bicocaicsic Rzeczpospolita Unia Europejska
P€j = L Polska Europejski Fundusz Spoteczny
Wiedza Edukacja Rozwdj
26. | Monitorowanie odchylenia odcinka ST, z recznym Tak Bez oceny
iautomatycznym ustawianiem punktow pomiarowych
27. |Alarm przekroczenia ustalonego zakresu wartosci zmian ST w Tak Bez oceny
wybranym odprowadzeniu z mozliwoscig definiowania tego
zakresu
28. [Wieloodprowadzeniowa analiza EKG do zliczania czestosci akcji Tak, wymienic Bez oceny
serca i do analizy arytmii. Przynajmniej 2 odprowadzenia
analizowane jednoczesnie, z mozliwoscig uzywania 1-go
odprowadzenia do analizy. Klasyfikacja minimum 12 rodzajow
zaburzen rytmu
29. |Wyjscie sygnatu EKG do synchronizacji defibrylatora Tak, rzeczywisty przebieg EKG Bez oceny
30. |Pomiar respiracji metodg impedancji Tak Bez oceny
31. |Wysdwietlana wartos¢ cyfrowa wraz z falg oddechu Tak Bez oceny
32. [Minimalny zakres 5-110 odd/min Doktadno$¢ pomiaru czestosci Tak Bez oceny
oddechdw przynajmniej +/-2 oddechy na minute
33. |Pomiar ci$nienia metoda inwazyjng Tak Bez oceny
34. |Przebieg dynamiczny i wartosci numeryczne wyswietlane na Tak Bez oceny
ekranie
35. |llos¢ kanatéw w monitorze do pomiaru cisnienia inwazyjnego Min. 2 Bez oceny
36. |Motliwos¢ pomiaru i wpisania nazw réznych ciénieri Tak Bez oceny
37. |Pomiar pulsu w zakresie minimum 30-250 Tak Bez oceny
38. |Doktadno$¢ pomiaru ci$nienia przynajmniej +/- 4 mmHg Tak Bez oceny
39. |Pomiar cisnienia metodq nieinwazyjng Tak Bez oceny

Slaski Park Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia Sp.zo.o.
ul. M. C. Sktodowskiej 10c 41-800 Zabrze

Projekt pt.: ,, Kursy umiejetnosci dla lekarzy i lekarzy rezydentow oparte

o Evidence Based Medicine” jest dofinasowany ze Srodkéw Europejskiego Funduszu Spolecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwdj Dzialania 5.4 R
Kompetencje zawodowe i kwaliftkacyjne kadr medycznych
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Fundusze
Europejskie

Rzeczpospolita

Wiedza Edukacja Rozwdj I Polska

Unia Europejska

Europejski Fundusz Spoteczny

2. |Kazda z szuflad przeznaczona do podgrzewania i utrzymywaniaw | Tak Bez oceny
cieple ptyndw infuzyjnych lub bielizny operacyjnej

3. | Pojemnos€ kazdej z szuflad: min. 30 owalnych butelek infuzyjnych |[Tak Bez oceny
o pojemnosci 500 ml lub min. 24 owalne butelki infuzyjne o
pojemnosci 1000 ml

4. |tadownosc¢ min. 24 kg na jedng szuflade Tak Bez oceny

S. |Sygnalizacja alarmem optycznym i akustycznym Tak Bez oceny

6. |Szafka wyposazona w rolki jezdne zapewniajace mobilnoéé Tak Bez oceny

7. |Maksymalne wymiary zewnetrzne (szerokosé x wysokos$é x 620 x 950 x 750 mm Bez oceny
glebokosd)

8. |Alarm otwarcia szuflady Tak Bez oceny

9. |Zakres regulacji temperatury plyndw infuzyjnych Min. 372C—41°C Bez oceny

10. |Zakres regulacji temperatury bielizny Min. 422C — 552C Bez oceny

11. |Zasilanie ~240V /50 Hz Bez oceny

12. |Maksymalny pobdr mocy 350w Bez oceny

Xl | Pozostate

1. |Zagwarantowanie dostepnosci czesci przez minimum 8 lat od Tak, oswiadczenie zataczy¢ do umowy Bez oceny
dostawy

2¢ Gwarancja minimum 24 miesiecy przez autoryzowany serwis Tak Bez oceny
(podac okres)

3. |Instrukcja w jezyku polskim (dostawa z urzadzeniem) Tak Bez oceny

Slaski Park Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia Sp. z 0. o.

ul. M. C. Sklodowskiej 10c 41-800 Zabrze

Projekt pt.: ,, Kursy umiejetnosci dla lekarzy i lekarzy rezydentéw oparte

o Evidence Based Medicine” jest dofinasowany ze Srodkow Europejskiego Funduszu Spotecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwdj Dzialania 5.

Kompetencje zawodowe i kwalifikacyjne kadr medycznych
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